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резюме. Авторами было проведено изуче-
ние количественного и качественного состава 
микрофлоры у 118 больных с неклостриди-
альными анаэробными флегмонами мягких 
тканей лица и шеи, с анализом чувствитель-
ности микроорганизмов к антибактериаль-
ным препаратам, с применением экспертной 
компьютерной программы Advanced Expert 
System (AES) на базе компьютерного анали-
затора “Vitek” (Франция).
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Summary. We analyzed 118 cases of treatment 
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проблема гнойной хирургической инфек-
ции мягких тканей лица и шеи, обусловлен-
ной анаэробной неклостридиальной флорой, 
остается весьма актуальной, что диктует необ-
ходимость постоянного мониторинга вариа-
бельного микробиологического состава бакте-
риальных агрессоров [1, 2]. В настоящее время 
диагностика неклостридиальной анаэробной 
инфекции (НАИ) остается малодоступной для 
бактериологических лабораторий [3, 4]. Одной 
из главных причин данной проблемы является 
необходимость создания особых условий за-
бора и культивирования неклостридиальных 
анаэробов с учетом фактора времени. Обыч-
ная продолжительность микробиологическо-
го исследования составляет 3-5 дней. Более 
раннее начало адекватной антимикробной 
терапии повышает эффективность лечения, 
снижает его продолжительность и стоимость. 
В настоящее время, в связи с отсутствием в 
России практики повсеместного соблюдения 
определенных стандартов тестирования на 
чувствительность к антибиотикам, анализ, 
сделанный в разных лабораториях, может 
выглядеть по-разному и обладать принци-
пиально различными информативностью и 
терапевтической ценностью. Оптимальным 
решением в современных условиях является 
автоматизация бактериологических лабора-
торий, оснащение их анализаторами, позво-
ляющими ускорять и стандартизировать сам 
процесс определения чувствительности, а так-
же наделенных функцией экспертной оценки 
полученных данных. 
Вопреки расхожему убеждению, что 
бактериологические анализаторы созда-
ны главным образом для облегчения труда 
микробиологов и нужны прежде всего им, 
основная задача этих приборов — обеспе-
чить врача-клинициста инструментом для 
назначения адекватной антимикробной те-
рапии. Поскольку лечащий врач и пациент 
в наибольшей степени заинтересованы в 
качестве результата, именно на них лежит 
ответственность за выбор лаборатории, спо-
собной его обеспечить.
Цель работы. Настоящая работа посвя-
щена изучению качественного и количест-
венного состава неклостридиальных форм 
возбудителей у больных челюстно-лицевого 
профиля с использованием экспресс-возмож-
ностей бактериологического компьютеризи-




ала был произведен у 118 больных с воспа-
лительными заболеваниями лицевой части 
головы и шеи различной локализации, у ко-
торых клинически подозревалась анаэроб-
ная инфекция.
Исходный уровень микробной обсеме-
ненности определяли в 1г некротизирован-
ных тканей, иссекаемых во время операции 
на глубине не менее 1см специально разра-
ботанным сапфировым вакуум-мандреном, 
изготовленным на экспериментальном заводе 
“Атлас” г. Шебекино, Белгородской области, 
исключающим аэроконтакт инцизируемого 
биологического материала. После десятикрат-
ного разведения в бескислородных услови-
ях, проводили высеивание микроорганизмов 
на питательные среды для культивирования 
(Hektoen enteric agar, Haenel agar, Schaedler 
anaerobe agar, среды Чапека и Сабуро, ман-
Возбудитель Чувствительность к антибиотикам
Нечувствительность 
к антибиотикам Всего
Staphylococcus	aureus 31	(26,3%) 5	(4,2%) 36	(30,5%)
Staphylococcus	epidermidis 25	(21,2%) 6	(5,1%) 31	(26,3%)
Escherichia	coli 9	(7,6%) 7	(5,9%) 16	(13,6%)
Pseudomonas	aeruginosa 8	(6,8%) 3	(2,5%) 11	(9,3%)
Streptococcus	haemolyticus 7	(5,9%) 1	(0,8%) 8	(6,8%)
Роста	аэробной	
микрофлоры	не	получено - - 16	(13,5%)
Всего 80	(67,8%) 22	(18,6%) 118	(100%)
■Таблица 1. Частота	выделения	аэробных	бактерий	и	их	чувствительность	к	антибиотикам
■Таблица 2.	Частота	ассоциаций	аэробной	микрофлоры





2 0 1 0 / 1 	 И Н С Т И Т У Т 	 С Т О М А Т О Л О Г И И 	 	 instom.ru
84
н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я
в  с т о м а т о л о г и и
нитол-солевой агар и питательную среду для 
контроля стерильности). Каждое исследование 
проведено 2 раза (посев в двух чашках).
результаты и обсуждение
Компьютерная технология “VITEK” по-
зволяет достоверно прогнозировать чув- 
ствительность к антибиотикам наглядно для 
исследователя на экране монитора (рис.1).
При НАИ мягких тканей мы высевали, как 
правило, ассоциации аэробных и анаэробных 
микроорганизмов с различной чувствитель-
ностью к антибиотикам. Исследовано 118 по-
севов, взятых при первичной операции. Выде-
лено 80 штаммов и 22 ассоциации аэробных 
микроорганизмов. Результаты проведенной 
идентификации возбудителей предоставлены 
бактериологической лабораторией Белгород-
ской ОКБ и отображены в табл. 1.
В 67,8% случаев были высеяны золотистый 
и эпидермальный стафилококки. Кишечная 
палочка как аэробная монокультура была 
обнаружена нами в 7,6% случаев, однако она 
участвовала в подавляющем большинстве 
ассоциаций (81,8% наблюдений). Таким об-
разом, наиболее частыми аэробными компо-
нентами НАИ у обследуемых больных ока-
зались Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidemiidis, Escherichia coli и их сочетания, 
что учитывалось при проведении антибак-
териальной терапии.
В 22-х случаях (18,6%) выделена ассо-
циация различных аэробных микроорга-
низмов. Состав ассоциаций представлен 
в табл. 2.
В приборе “VITEK” функция “прогнози-
рование чувствительности” доступна благо-
даря уникальной экспертной системе, работа 
которой основана на определении “феноти-
пов резистентности” — механизмов резис-
тентности, проявляющихся у тестируемого 
микроорганизма по отношению к различным 
классам антибиотиков (рис. 2). 
Основная роль экспертной системы при- 
бора — воспрепятствовать применению 
препаратов, не способных воздействовать 
на микроорганизм в связи с наличием у по-
следнего устойчивости к ним. Необходи-
мость экспертной оценки связана с тем, что 
результаты тестирования чувствительно- 
сти к антибиотикам, получаемые in-vitro, не 
всегда коррелируют с клиническим эффектом 
последних. Обширная “база знаний”,  храни-
мая в компьютерном анализаторе прибора 
“VITEK”, и компьютерная оценка резуль-
татов тестирования позволяют предвидеть 
возможность назначения неэффективной 
терапии и предупредить ошибку, произведя 














Точность работы экспертной системы ба-
зируется на точности самого метода определе- 
ния чувствительности, так как технология “ Vitek 
2 Compact” определяет минимальные ингиби-
рующие концентрации (МИК) антибиотиков, 
что считается “золотым стандартом” изучения 
их активности. Способность определять МИК, 
конкретные концентрации антибиотиков, по-
давляющие размножение микроорганизмов, 
дает возможность выявлять наиболее активные 
в отношении возбудителя препараты и может 
служить основой для выбора оптимальных доз. 
Широкий диапазон тестируемых концентра-
ций позволяет Vitek 2 Compact обнаруживать 
самые ранние этапы формирования устойчи-
вости микроорганизмов к антибиотикам, что 
важно как с клинических, так и с эпидемио-
логических позиций.
Мы исследовали чувствительность 80 
выделенных штаммов аэробных микро-
организмов к 8 антибиотикам различных 
групп (табл. 3). Наибольшая чувствитель-
ность выявлена к меронему (в 23,5% слу-
чаях). Достаточно высокая чувствитель-
ность отмечалась к клиндамицину (16,7%), 
роцефину (15,7%) и ванкомицину (14,7%). 
В 9,8% случаев (10 штаммов) выделенная 
микрофлора была резистентна к исполь-
зуемым антибиотикам. Анаэробную мик-
рофлору мы определяли методом бакте-
риологического исследования и выращи-
ванием культур в анаэростатах. Спектр 
неклостридиальных анаэробов (табл. 3), 
участвующих в воспалительном процессе, 
оказался достаточно велик. Ведущее зна-
чение имели Peptostreptococcus anaerobicus 
(21,3%), Fusobacterinm necroforum(16,9%), 
Prevotella melaninogenica (14,5%), Peptococcus 
anaerobius (12,7%). В 54,2% отмечалась ком-
бинация нескольких анаэробов. При этом 
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повторяющиеся аэробно-анаэробные ассо- 
циации. Такое разнообразие комбинаций 
микрофлоры и определяло “многоликую” 
клинику НАИ. Только анаэробы, при от- 
сутствии роста аэробной флоры, выявле- 
ны у 16 (13,5%) больных (табл. 4).
Как показали результаты наших соб-
ственных микробиологических исследо- 
ваний у 118 больных с НАИ, выделенные 
возбудители оказались чувствительны к сле- 
дующим препаратам: клиндамицин — 12 %, 
роцефин — 9%, ванкомицин — 8%, тиенам 
— 37%, меронем — 34%. 
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Применение на базе компьютерного ана-
лизатора “VITEK” экспертной компьютерной 
программы с элементами интеллекта Advanced 
Expert System (AES ) с интуитивным графи-
ческим интерфейсом позволяет графически 
представить результаты определения фено-
типа резистентности. Программа позволяет 
оперативно управлять обширной базой дан-
ных, содержащей информацию о более чем 
2.000 фенотипов и о распределениях МИК 
для каждого фенотипа каждого организма 
для всех групп антибиотиков (более 20.000 
распределений МИК). С помощью экспресс- 
возможностей бактериологического компью-
теризированного анализатора-анаэростата 
“Vitek” (Франция) нами были интерпретиро-
ваны результаты собственных исследований, 
которые позволили определить наиболее часто 
встречающиеся формы неклостридиальных 
анаэробов при гнойно-воспалительных за-
болеваниях лица и шеи, а также утверждать, 
что более чем в 70% случаев неклостриди-
альные анаэробы выступают в ассоциации 
с другими микроорганизмами. Кроме того, 
Vitek 2 Compact дает возможность ускорить 
работу лаборатории (даже при условии иде-
ального выполнения в ней традиционных 
методик) минимум на сутки. При особой 
заинтересованности в скорости исследова-
ния, результат может быть выдан к вечеру 
следующего за сдачей анализа дня.
■Таблица 4.	Частота	выделения	анаэробных	бактерий
